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1. Introductie digitale vs film radiografie

Film Radiografie

Stralingsbron:
Radioactieve bron
Rontgenbuis
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Ontwikkelproces
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1. Introductie digitale vs film radiografie Arplus®

D * Beoordeling

pmm—

/

Computed Radiografie (CR)

Scanner
Stralingsbron:
Radioactieve bron
Rontgenbuis
Beeldplaat:

«
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1. Introductie “digitale” radiografie Applus®

Direct Radiografie (DR) ‘:]

fm
/
Stralingsbron: N
Radioactieve bron Beoordeling
Rontgenbuis
Detector
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2. Voor en Nadelen

Hoog

Klein

Doormiddel van
chemicalien

Hoog

Nee
Fysieke films

Flexibel en in diverse
afmetingen

Hoog
Laag
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Afhankelijk van
applicatie

Groot

Doormiddel van digitale
scanner

Minimaal
Ja

Digitaal

Flexibel en in diverse
afmetingen

Hoog
Hoog

Arpl
Fplus®

Laag

Groot

Geen
(verwaarloosbaar)

Minimaal
Ja

Digitaal

Niet flexibel en in
berperkte afmetingen

Hoog

Zeer hoog



2. Voor en Nadelen

Dvnamisch bereik

Film Density -
Radiographic /
Film |
Film Latitude i
(Dynamic Range) :
Under - Over
Exposed _ ' Exposed
< P —P < . P > |,
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Receptor Exposure Sprawls

Pixel Values

12 Bit Dynamic Range

Wide Dynamic Range

Receptor Exposure

Sprawls
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2. Voor en Nadelen
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Dvnamisch bereik
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2. Voor en Nadelen

Hoog

Klein

Doormiddel van
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Hoog

Nee
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Afhankelijk van
applicatie

Groot

Doormiddel van digitale
scanner

Minimaal

Ja
Digitaal

Flexibel in diverse
afmetingen

Hoog
Hoog

Arpl
Fplus®

Laag

Groot

Geen
(verwaarloosbaar)

Minimaal
Ja

Digitaal

Flexibel in berperkte
afmetingen

Hoog

Zeer hoog



2. Voor en Nadelen Arplus®

Films, beeldplaten en detectoren

ENERGY & INDUSTRY DIVISION



2. Voor en Nadelen
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3. Beeldkwaliteit Applus®

RTD
Radiografisch contrast Film system Radiografische onscherpte
Object contrast Film contrast Korreligheid Film onscherpte Geometrische
onscherpte
Radiografisch contrast Pixel grootte Radiografische onscherpte
Object contrast Detector SRb (effectieve Detector Geometrische
contrast pixel grootte) onscherpte onscherpte
I L SNR —I
CNR ,
Film radiografie: Digitale radiografie:
* Film system « Basic spatial resolution (SRb)
« Zwarting « Signal to Noise ratio (SNR)
« Contrast, BKI gevoeligheid « Contrast to Noise ratio (CNR) (Vereiste IQI gevoeligheid)
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3. Beeldkwaliteit A|:plus

Film system / Pixel grootte
2x2 GHD 10 x 10

20 x 20 30 x50 100 x 100
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3. Beeldkwaliteit Applus
Film system / Pixel grootte

Film CEN ASTM IS0 JIS-
Type EN5841 E181596 116991 K7627

DZ C1 special C1 T1

D3 £ | c2 T1

Dé 3 | 3 T2

D5 C4 | Cé T2 el Value : 37790
SRy : 80.00 pm (D11)

D7 C5 Il s T3

D8 Cb i Cb T4
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3. Beeldkwaliteit Applus®

RTD
Radiografisch contrast Film system Radiografische onscherpte
Object contrast Film contrast Korreligheid Film onscherpte Geometrische
onscherpte
Radiografisch contrast Pixel grootte Radiografische onscherpte
Object contrast Detector SRb (effectieve Detector Geometrische
contrast pixel grootte) onscherpte onscherpte
I L SNR —I
CNR ,
Film radiografie: Digitale radiografie:
* Film system « Basic spatial resolution (SRb)
« Zwarting « Signal to Noise ratio (SNR)
« Contrast, BKI gevoeligheid « Contrast to Noise ratio (CNR) (Vereiste IQI gevoeligheid)
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3. Beeldkwaliteit A[:plus

C1 film (6.5 min) DDA (1 min) C1 flim (6.5 min) DDA (1 min)
magnification = 1 magnification =1
SNR > 246 SNR .~ 700 SNR o~ 246 SNR g~ 700
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3. Beeldkwaliteit Applus®

RTD
Radiografisch contrast Film system Radiografische onscherpte
Object contrast Film contrast Korreligheid Film onscherpte Geometrische
onscherpte
Radiografisch contrast Pixel grootte Radiografische onscherpte
Object contrast Detector SRb (effectieve Detector Geometrische
contrast pixel grootte) onscherpte onscherpte
I L SNR —I
CNR ,
Film radiografie: Digitale radiografie:
* Film system « Basic spatial resolution (SRb)
« Zwarting « Signal to Noise ratio (SNR)
« Contrast, BKI gevoeligheid « Contrast to Noise ratio (CNR) (Vereiste IQI gevoeligheid)
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3. Beeldkwaliteit Applus

O
=
)

Noise = 1000
Signal = 30000

esee CNR = 2.5

B ~\R = 1.25

= CNR = 0.625
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3. Beeldkwaliteit

Contrast (zichtbare BKI draad)
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3. Beeldkwaliteit
Contrast (Zwarting)

Zwarting basismateriaal

1 1Ql wire 17

Zwarting las™
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3. Beeldkwaliteit

Contrast (Grijswaardes en Signaal Ruis Verhoudin
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Minimum : 15055
Maximum : 46765

Zwarting basismateriaal

"l ey
-

- 1Q1 wire 17
' g

Zwarting las

SNR : 276
SNRy : 306




3. Beeldkwaliteit Applus®

RTD
Radiografisch contrast Film system Radiografische onscherpte
Object contrast Film contrast Korreligheid Film onscherpte Geometrische
onscherpte
Radiografisch contrast Pixel grootte Radiografische onscherpte
Object contrast Detector SRb (effectieve Detector Geometrische
contrast pixel grootte) onscherpte onscherpte
I L SNR —I
CNR ,
Film radiografie: Digitale radiografie:
* Film system « Basic spatial resolution (SRb)
« Zwarting « Signal to Noise ratio (SNR)
« Contrast, BKI gevoeligheid « Contrast to Noise ratio (CNR) (Vereiste IQI gevoeligheid)
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4. Toepassingen
Profiel radiografie

Tangential

S5DD

SPD
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Agplus®
Fplus®




4. Toepassingen Applus®
Profiel radiografie -

Double wall

SDD

ASTM E2446-05 / ISO 16371-1
SNRy : 125

Attenuation Coefficient : O>.04414 mm™’
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4. Toepassingen Applus®

Profiel radiografie

CUI m.b.v. een pulsbuis
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4. Toepassingen

Profiel radiografie

CUI m.b.v. een pulsbuis

SDD
_f,r—f"'_
.--f_':"—'_:::::f - ]
N
N S
SPD

Corrosie

Corrosie
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J

Arpl
Fplus®

Corrosie / wanddikte afname
M1-M2 7.747 mm




4. Toepassingen Applus®
Profiel radiografie -
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4. Toepassingen Arplus®

Las onderzoek
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5. Normeringen Arplus®

Uitvoer zonder restricties!

Exammat|on standard Examlnatlon standard
ASME V EN-ISO 17636-2

ettt

1

I

Standard practice for radioscopic examinations of weldments
And
Standard practice using digital detector arrays | |
! Radiographic examination Radiography using digital detector systems

ASTM SE-1416 and

ASME V mandatory

ASME V article 2

E-2698

appendix IX
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6. Data, Rapportage en Software Arplus®

Platform;
 Alle data word digitaal aangeleverd middels een Applus sharepoint platform

Inloggen middels een persoonlijke account
Notificaties per mail zodra er nieuwe data geupload is

Digitale opnames;

 Worden aangeleverd als JPEG en DICONDE bestand
(Digital Imaging and Communication in Non-Destructive Evaluation)

 Bestandsgrootte tussen de 5 en 15Mb per afbeelding

Rapportage;

 Word aangeleverd als PDF bestand

Software;
* Viewer software beschikbaar om de originele opnames mee te kunnen openen

ENERGY & INDUSTRY DIVISION



beyond
standards



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

